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PREGAO ELETRONICO N° 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 004/2020

1. OBJETO

Registro de Precos de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia, em conformidade com o convénio n° 868146/2018,
processo de n° 25000.076924/2018-45, firmado entre o Ministério da Saude e a Liga

Norte Riograndense Contra o Cancer.

2. JUSTIFICATIVA

O Registro de Pregos de equipamentos para o Laboratério de Patologia Cirlrgica e
Clinica Cirtrgica e para o Bloco Cirurgico do HLA justifica-se pela necessidade de
AMPLIACAO dos servigos. 1) Ambulatério: Atender as demandas da atengéo basica no
segmento especializado de diagndstico e tratamento para o segundo tipo de cancer mais
prevalente no Brasil , cAncer de colo de Utero, de forma eficaz e segura; 2) CSO: atender
todos os pacientes com intercorréncias do tratamento oncoldégico que se tratam na
instituicdo, baseados em critérios de classificacdo de risco, 24 horas , todos os dias da
semana; 3) Bloco Cirlrgico: Ampliar a oferta de equipamento mais moderno para ser
utilizado na realizagdo de procedimentos cirlrgicos de diagnostico e tratamento
oncolégico, garantindo mais qualidade ao servigo oferecido ao paciente durante o periodo
trans-operatorio; 4) Unidade de Internacédo Cirlrgica: Garantir assisténcia segura aos
pacientes em processos assistenciais de diagnostico e tratamento clinico ou cirdrgico,
relacionados a oncologia. Essa unidade alberga uma média de 600 pacientes SUS ao
ano, que irdo realizar cirurgias diversas na Liga Norte Riograndense Contra o Céncer,
para implante de catéter com a finalidade de iniciar quimioterapia ou realizagdo de

cirurgias de grande porte com necessidade de vaga de UT

/
Central de Atendimento (84) 4008 5600 | WhatsApp (84) 99497 2479 www.ligaccjﬁraocancer.com,br
Unidade | Unidade U Unidade 11l Unidade IV
Hospital Centro Avangado Hospital Prof. Luiz Hospital de Oncologia

Dy. Luiz Antdnio de Oncologia - CECAN Soares - Policlinica do Seridé

adm.hle@ligs.crg.br



3. QUANTITATIVO E DESCRICAO DO OBJETO

Lote | Descritivo Quantidade | Unidade
VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E

01 i 01 UND
VOLUMETRICO

02 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA 04 UND

03 CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR 02 UND

3.1. ESPECIFICACAO TECNICA DETALHADA DO EQUIPAMENTO

3.1.1- VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO

Ventilador pulmonar eletrénico microprocessado indicado para o uso em terapia intensiva,

para pacientes neonatais, pediatricos e adultos; ciclado a tempo, volume e fluxo;

controlado a volume e a pressdo, com as seguintes especificacdes:

Caracteristicas gerais: possui ajustes pré-programaveis para pacientes adultos, pediatrico

e neonatal; possui sistema de autodiagnéstico; que faz a compensacdo da complacéncia

e a verificagdo de vazamento do circuito do paciente; como também, o diagnéstico técnico

do equipamento; operacao normal com alimentacao pneumatica por redecanalizada de ar

e oxigénio com presséo de entrada de 50 a 100 psi ou 345 — 690 kpa; sistema de backup

incorporado ao equipamento caso ocorra falha na rede de oxigénio ou ar comprimido,

garantindo seguranca ao paciente em todas as ocasibes; capaz de operar somente com

ar comprimido ou somente com oxigénio; o ventilador possui sensor/célula de oxigénio

interna n&o consumivel (paramagnético ou ultrassénico) ou galvanica, incorporada ao

equipamento, ndo podendo ser conectada ao circuito do paciente; otimizagdo do fluxo

inspiratério através da regulagem automatica de acordo com a mecanica pulmonar; o

ventilador possui valvula expiratéria que permite o controle automatico de pressées
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indesejaveis que ocorrem devido & demanda espontanea do paciente durante os ciclos
controlados; sensor de fluxo distal ou proximal; blender eletrénico interno com sistema de
seguranga, eletromecanico, com sensibilidade a fluxo e a pressé@o; nebulizagéo
incorporada ao equipamento sem alteracéo da fio2 ajustada; tela lcd com display grafico
colorido com tamanho de 12 polegadas, sensivel ao toque para monitorizagéo de pelo
menos 3 curvas (pressao x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo) e 2 loops (presséo x
volume; fluxo x volume) simultaneamente. Possui botao giratério e teclas para selegéo e
acesso as funcdes do ventilador de forma rapida; monitoragédo de volume e fluxo por
sensor proximal (no y) para pacientes neonatais; indicacdo visual na tela dos alarmes,
com distingao de cores de acordo com a criticidade do evento; sensibilidade (disparo) a
fluxo e a pressao; permite o registro de tendéncias, com auxilio de cursor para selecionar
o momento de analise ideal e opcédo de congelamento da curva; permite transferéncia dos
registros armazenados; o ventilador apresenta capacidade para atualizagao de software
que permita a implantagdo de futuras estratégias ventilatorias, sem necessidade de
substituicdo de hardware. possui bateria recarregavel com autonomia minima de 120
minutos com informacao na tela do tempo restante. possui tenséo elétrica com comutagao
automatica entre 100 a 240v/60hz; possui indicador de horas de operagéo para controle
da manutencao preventiva; o ventilador possui o software de interface com o usuario no
idioma portugués; possui conexdo de rede mib/rs232 que permite a possibilidade de
conexao futura com monitores multiparamétricos. o ventilador deve estar de acordo com
as seguintes normas: nbr iec 60.601-1 e 60.601-1-2 e possuir registro no ministério da
saude;

Modos ventilatérios: ventilagdo assistido-controlada a volume; ventilagdo assistido-
controlada a presséao; ventilagdo com pressao de suporte; pressdo positiva continua nas
vias aéreas (cpap); ventilagdo mandatdria intermitente sincronizada (simv); simv (volume

controlado) com presséo de suporte; simv (pressdo controlada) com presséao de suporte;
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ventilagcdo ciclada por tempo, limitada por pressao (tcpl); simv (tcpl) com pressdo de
suporte; ventilagdo com alivio de pressao; ventilacao de backup nos modos espontaneos
em caso de apneia; possibilidade de ciclo manual; ventilagdo nado invasiva com
compensacao de fuga; cpap nasal com compensacao de fuga;

Ajustes: volume corrente de 5 ml a 2500 ml; volume minuto inspiratério 1 a 50 I/min; fluxo
inspiratério de 0,2 até 180 I/min pelo menos; tempo de apneia de 5 a 45 segundos;
pressado de suporte e pressao controlada na faixa de 5 a 100 cmh2o; peep de 0 a 50
cmh20; sensibilidade inspiratoria por fluxo 0,2 a 15 I/min e por pressdo de pelo menos 0,5
a 20 cmh2o0 abaixo peep; frequéncia respiratéria de 1 a 150 rpm pelo menos;
concentracdes de oxigénio de 21 a 100%; relacao i:e na faixa aproximada de 5:1 — 1:599;
tempo inspiratério: 0,1 a 10 segundos; tempo de pausa de 0 a 30% do ciclo respiratério ou
0 a 2 segundos; disparo por fluxo de 0 a 100% do fluxo inspiratorio basal continuo (bias
flow); fluxo continuo de 2 — 40 I/min, ou fluxo base, de 0,5 I/min; tempo de subida (rise
time) ajustavel em todas modalidades ventilatorias, de 0 a 20% do ciclo respiratorio;
ciclagem expiratoria ajustavel de 5 a 70% do fluxo de pico inspiratério; pausa inspiratéria
automatica, pausa (retengao) inspiratéria manual e pausa expiratéria manual de até 25
segundos pelo menos, armazenamento na memoria dos Ultimos parametros ajustados;
Apresenta alarmes audiovisuais para os seguintes parametros: volume minuto baixo/alto;
presséo inspiratdria alta; frequéncia respiratéria baixa/alta; apneia; ventilador inoperante
e/ou falha técnica; baixa pressédo de alimentacédo de o2 e ar; desconexao; operacdo em
modo bateria; concentragdo de 02; monitorizagdo: pressdo maxima das vias aéreas;
pressao de platd; pressdo meédia; peep; frequéncia respiratoria; relagdo ie; fluxo
inspiratério; volume corrente expirado; volume corrente espontdneo; volume minuto
inspirado e expirado; concentragdo de oxigénio (fio2); mecanica respiratoria
(complacéncia/resisténcia).

Acessorios: base moével (pedestal) com rodizios e freios; brago articulado; 04 (quatro)
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circuitos de paciente reutilizaveis e autoclavaveis em silicone a ser definido quando
solicitado podendo ser adulto, pedidtrico ou neonatal; 02 (dois) sensores de fluxo
pediatrico / adulto; 01 umidificador aquecido; 01 jarra térmica; 02 vélvulas de exalagao;
mangueiras de ar e 02 (nbr); demais acessoérios pertinentes ao bom funcionamento do
ventilador pulmonar para atendimento integral do paciente que se fagam necessario;

Garantia de minima de 24 meses integral: mdo de obra, partes, pegcas e manutencao
preventiva. Possui assisténcia técnica autorizada no rio grande do norte. Possui registro
na anvisa / ministério da saude. A empresa deve realizar entrega, montagem, instalagao

e ofertar treinamento no local para no minimo de 02 turnos.

3.1.2 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA

Cama elétrica com capacidade de carga de pelo menos 200 kg, acionamento dos

movimentos através de no minimo 04 motores com controle remoto e/ou minimo de 02
controles em membrana iconograficos via botoeiras localizados nas guardas laterais, com
acionamento interno e externo.

Movimentos: cabeceira, fawler, trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardiaco,
vascular, elevacdo de altura e cpr acionados por toque de um unico comando; deve
possuir articulacdo simultdnea da cabeceira e joelhos capaz de reduzir fricgéo,
cisalhamento da pele e Ulceras por pressdo. Mostradores de angulos e inclinagéo de
cabeceira externo para cumprimento dos protocolos de prevengdo de pav; pivé duplo de
articulagdo de cabeceira capaz de reduzir forga de tragdo na regido do sacro, e calcaneo,
além do deslocamento involuntario do paciente em diregdo a peseira; extenséo variavel
de plataforma de repouso (aproximadamente 10 cm) elétrico ou manual;

Deve possuir 04 rodizios de no minimo 4" com acionamento de freios e diregéo central,
posicionados longe dos pontos de saida do leito. placas de cabeceira e peseira

removiveis para acesso cefalico e massagem cardiaca. grades laterais bipartidas
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revestidas em termoplastico ou uretano ou poliuretano injetado e/ou plastico inflado com
zona de saida segura do leito. as grades devem possuir sistema de destravamento
pneumatico sem ruido. estrutura em tubos de aco retangular de aproximadamente 50 x 30
x 2,0mm com acabamento em pintura eletrostatica com tratamento anti-corrosivo ou anti-
ferrujinoso, sem rebarbas, com estrutura de facil limpeza e desinfeccdo. dispositivo de
fixacdo do colchdo em todo perfil do estrado e/ou sistema de retencéo de superficie;
possui bateria de backup, e alimentacéo elétrica de 220 volts. deve possuir al¢a bilateral
de cpr com destravamento mecénico e acionamento de cpr através de controle remoto ou
membrana, trava de controles e fungdes elétricas, suporte de soro, estrado com estrutura
aberta em 4 sessdes distintas e no minimo 03 sessdes removiveis, ganchos para bolsas e
dispositivos urinarios. angulos da cama: elevagdo da cabeceira 0° - 60°
aproximadamente, posicéo alta do chao a plataforma entre 75 cm a 86 cm, posi¢ao baixa
do chao a plataforma menor ou igual 40 cm, comprimento/largura de aproximadamente
2200 mm x 1020 mm (+- 5%). angulacao maxima do trendelemburg reverso maior ou
igual a 12° para auxiliar as manobras de fortalecimento fisico dos membros inferiores e
regidao plantar, além da possibilidade de colocar o paciente em uma postura semi-
ortostatica.

Colchdo: em espuma estruturada adaptavel a estrutura da cama, capacidade de peso
minima de 180 kg, com propriedades de prevencao e controle de Ulceras, capa em
poliuretano e/ ou nylon resistente a fungos e bactérias, isenta de latex, soldada e sem
costura, respiravel, impermeavel a penetracado de liquidos e permeavel a moléculas de
vapor € umidade capaz de preservar a temperatura adequada entre pele e colchao.
colchdo deve possuir densidade em espuma elastica com espessura minima entre 6" e 7”.
Deve ter 03 zonas distintas de presséao, redistribuicao de pressao e envolvimento do
paciente sobre a superficie, capaz de aumentar a area de contato entre pele/colchao,

além de reduzir forcas de tracdo na pele. Alimentacao elétrica 220v - 60 hz; cabo de
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alimentacao no padrao abnt; produto deve atender padronizacao iec 60601.

Acessorios: acompanha todos os acessorios imprescindiveis para o pleno funcionamento
como descrito.

Garantia de minima de 12 meses integral: mao de obra, partes, pe¢cas e manutencéo
preventiva. Possui assisténcia técnica autorizada no rio grande do norte. possui registro
na anvisa / ministério da saude. a empresa deve realizar entrega, montagem, instalagéo

e ofertar treinamento no local para no minimo de 02 turnos.

3.1.3 —- CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR

Carro de emergéncia confeccionado em ago carbono com tratamento antiferruginoso em

pintura epdxi. Possui tampo em aco inoxidavel. Possui régua de tomadas com pelo menos
04 (quatro) plugs fémea (2p + t) e cabo de forga com no minimo 1,5m. Possui suporte
para desfibrilador. Possui pelo menos 04 (quatro) gavetas, sendo pelo menos 01 (uma)
com divisérias para medicamentos e 02 (duas) para instrumentos pequenos e 01 (uma)
gaveta para armazenar instrumentos grandes. possui sistema de travamento com
fechadura e chave de segurancga. Possui 04 (quatro) rodizios giratérios com movimentos
em 360° e com freios em pelo menos dois deles. Possui tAbua de massagem cardiaca em
acrilico ou polipropileno ou PVC. Possui suporte para cilindro de oxigénio. Possui para-
choque emborrachado. Possui suporte de soro em ago inoxidavel com no minimo dois
ganchos. Alimentacéo elétrica: 220v, 60 Hz.

Acessorios: tabua para massagem cardiaca, divisérias das gavetas e demais acessorios

para o pleno funcionamento do carrinho na descrigdo acima.

Garantia de minima de 12 meses integral: mao de obra, partes, pe¢as e manutencao
preventiva. Possui assisténcia técnica autorizada no rio grande do norte. possui registro

na ANVISA / ministério da salude. A empresa deve realizar entrega, montagem,
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instalagao e ofertar treinamento no local para no minimo de 02 turnos.

4. DIRETRIZES NECESSARIAS QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA

4.1. Fornecer 01(um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que a licitante forneceu produto compativel com
o objeto desta licitagao.

4.2. A licitante devera indicar quem efetivamente sera a Empresa responsavel pelas
manutencdes e assisténcia técnica como parte integrante da garantia do equipamento,
podendo ser seu representante autorizado no Estado do RN, ou representante na Regiao
(Raio de 600 km da capital do RN). A Licitante devera indicar nome da empresa,
endereco, telefone e do responsavel técnico para executar os servicos de manutencao e
assisténcia técnica.

4.3. Apresentar declaragao de assisténcia técnica, manutencéo e calibracdo do aparelho
prestada no local de instalagdo do equipamento (custo de transporte por conta do
fornecedor) diretamente pelo fabricante/licitante, ou empresa devidamente autorizada,
indicando nome do Responsavel Técnico, endereco e telefone de contato.

4.4. Apresentar catalogo ou folder colorido do produto em portugués ou com traducéo do
texto para lingua portuguesa;

4.5. Apresentar Manual de utilizagdo/operacdo do equipamento em lingua portuguesa e
em conformidade com a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Apresentar
Manual Técnico/Servico do equipamento, incluindo descricdo tedrica dos blocos
funcionais, rotinas, de manutencdo corretiva e preventiva, diagramas elétricos e
eletrénicos, lista de partes e pecas com codigos e ficha técnica dos parametros do
equipamento. Fornecer todos o0s recursos exclusivos do fabricante necesséarios a
manutencéo adequada do equipamento como, ferramentas especificas, softwares e

senhas, etc. Os manuais exigidos neste item deverdo ser apresentados na forma digital

a Y\
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(CD/DVD).

4.6. Declaragéo de que sera dado treinamento de operacéo para usuarios, técnicos e
demais operadores indicados e em turnos definidos pelo Hospital (manha, tarde e noite,
se necessario), a ser realizado em até 15 (quinze) dias uteis apds recebimento e
instalacdo do objeto, agendados em comum acordo com a pessoa responsavel pela
Manutencdo do Hospital. Caso necessario, e se solicitado pelo Hospital, devera fornecer
um segundo treinamento, a ser agendado dentro de 3 a 6 meses de uso continuo do
equipamento, para retirada de duvidas e melhoria na utilizagao.

4.7. Apresentar alvara ou licenca de funcionamento expedida pela sede do licitante, ou
copia (autentica) do Diario Oficial do Estado ou Diario Oficial do Municipio.

4.8. Apresentar registro do equipamento na Agéncia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),

conforme especificado na RDC n°® 185/2001 e suas alteracdes.

5. DIRETRIZES DE ENTREGA E INSTALAGCAO

5.1. A licitante vencedora se responsabiliza integralmente pela entrega, inclusive fretes,
seguros, cargas e descargas, se houver, desde a origem até a sua entrega no local de
destino; sendo vedado ceder ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta
licitado.

5.2. A empresa vencedora devera fornecer, apés o recebimento da Autorizagdo de
Fornecimento e pelo menos 10 (dez) dias antes da entrega do equipamento, o
detalhamento técnico completo quanto as necessidades de pré-instalacéo, sempre que o
equipamento exigir. Este documento devera instruir quanto as instalagées de rede
elétrica, dimensdes do local, umidade, refrigeragéo, e todas as demais condi¢des fisicas
pertinentes a instalagdo e ao funcionamento do equipamento e protecdo ao meio
ambiente, para isto devera realizar no minimo 01 (uma) visita ao local de instalagao.

5.3. A entrega de todo o equipamento, objeto desta licitagdo, devera ser feita no
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Almoxarifado Central da Liga Norte Riograndense Contra o Céncer na Rua Silvio Pélico,
n®. 181 Bairro: Alecrim, CEP 59.040-150 - Natal-RN Fone: (84) 4009-5604 / 5678,
somente no horario das 07h00min as 12h00min e das 13h00mim as 15h30mim.

5.4. O prazo para o fornecimento € de no maximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados a
partir da data de emissao da Autorizagdo de Fornecimento. O prazo de entrega podera
ser prorrogado por igual periodo a critério da Liga Norte Riograndense Contra o Cancer.
5.5. S6 havera o recebimento definitivo, apés a analise das especificacdes, da quantidade
e qualidade dos materiais e instalagbes dos equipamentos, resguardando-se a Liga Norte
Riograndense Contra o Céancer o direito de nao aceitar objeto cuja qualidade seja
comprovadamente inferior ao licitado.

5.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil nem ético-
profissional da licitante vencedora pela perfeita qualidade dos materiais fornecidos,
cabendo-lne sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizacdo dos

mesmos, dentro dos limites estabelecidos por Lei;

6. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

6.1 O prazo da garantia sera conforme especificacdo dos equipamentos a contar do
recebimento definitivo por parte da Liga Norte Riograndense contra o Céncer dos
equipamentos relacionados neste Termo de Referéncia.

6.2. Durante a garantia, o licitante vencedor, ou seu representante autorizado, sera o
unico responsavel pela manutengéo dos equipamentos. Tanto a manutencdo corretiva
como a manutencdo preventiva serdo parte integrante da garantia do equipamento,
conforme recomendacdo do fabricante, sem nenhum custo adicional a Liga Norte
Riograndense Contra o Céancer, incluindo deslocamento, transporte de pessoal e de
equipamentos. O atendimento das manutencdes devera ser prestado em local definido

pela Liga Norte Riograndense Contra o Cancer, no horario das 07:00h as 12:00h e de/

Central de Atendimento (84) 4008 5600 | WhatsApp (84) 99497 2479 www.ligacentraocancer.dom.br
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13:00h as 16:00h, das segundas as sextas-feiras, excluindo-se os sabados, domingos,
feriados e dias sem expediente.

6.3. Em caso de manutencdo corretiva durante a garantia, quando for constada a
necessidade de substituicdo de peca para reparo, que ndo esteja disponivel no momento
do primeiro atendimento de manutencdo, a empresa tera até 10 (dez) dias uteis para
efetivar a completa manutengdo do equipamento e devido retorno do mesmo a sua
utilizacdo normal. Ndo serdo aceitas pegas ou quaisquer componentes re-fabricados ou
recondicionados.

6.4. Em caso extraordinario, no caso de equipamento apresentar defeitos que impegam
sua utilizacdo normal durante o prazo de garantia, que seja necessaria a sua retirada para
reparo, ou remogao de pega que impega a sua utilizacdo, que ultrapassar o prazo de 30
(trinta) dias corridos, a empresa devera fornecer outro equipamento sem onus a Liga
Norte Riograndense Contra o Cancer. A empresa vencedora também se responsabilizara
por todo o custo de envio de equipamentos e/ou pegas necessarias para a restituicao
normal do funcionamento dos equipamentos em garantia.

6.5. Os servicos de assisténcia técnica durante o periodo de garantia serdo de
responsabilidade total de empresa fornecedora dos equipamentos (licitante vencedor), ou
seu representante, que formalizara quem efetivamente os prestarao.

6.6. Considera-se manutencdo preventiva aquela que visa manter os equipamentos em
condicdes normais de operagdo, e compreende a realizagdo de todos os procedimentos
necessarios para minimizar as incidéncias de falhas ou defeitos no equipamento,
correspondendo aos seguintes servigos: revisdo geral com limpeza interna e externa,
atualizagéo de softwares; comprovacdo dos dados basicos; troca de pecgas e acessorios
com sua vida util vencida; testes de desempenho; revisdo funcional; afericdo e posterior
calibracao, fornecendo todo o material para a execugéo da manutengdo preventiva.

6.7. A manutencdo corretiva ou preventiva incluira a troca de toda e qualquer pega,
%
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componente ou softwares que se achar danificada, sem qualquer custo adicional a Liga
Norte Riograndense Contra o Cancer.

6.8. Os servicos de manutencéo corretiva e preventiva, sem 6nus adicional a Liga Norte
Riograndense Contra o Céancer, deverdo utilizar apenas materiais, softwares, partes e
pecas genuinas e recomendadas pelo fabricante dos equipamentos como também mao
de obra especializada para todos os servigos executados.

6.9. O atendimento para manutencéo corretiva, sempre que se fizer necessario, é para
ser efetivado no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apds contatar-se com a
empresa, a qual fornecera um ndmero de ocorréncia para validar a abertura do chamado

técnico.

7. PRAZO CONTRATUAL: O contrato entra em vigor na data da publicagdo do seu
extrato no DOU e perdurara até o término do prazo de garantia dos equipamentos

licitados.

8. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: Nao podera ser inferior a 60 (sessenta)

dias.

9. ADJUDICACAO: Menor Prego por Lote.

10. PRAZO DE PAGAMENTO: Até o 5° (quinto) dia atil do més subseqiiente apos a

entrega em definitivo dos equipamentos.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE: De acordo com o Contrato

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA: De acordo com o Contrato '
1

I
[

{
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13. LOCAL DE ENTREGA:

A entrega de todo o material/equipamento, objeto desta licitagdo, devera ser feita no

Almoxarifado Central da Liga Norte Riograndense Contra o Cancer na Rua Silvio Pélico,

n°. 181 Bairro: Alecrim, CEP 59.040-150 - Natal-RN Fone: (84)

4009-5604 / 5678,

somente no horario das 07h00min as 12h00min e das 13h00mim as 15h30mim.

14. SANGCOES POR INADIMPLEMENTO: conforme Edital.

Vilma Sampaio/

Assessora de Projetos Especiais
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